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CONSULTAS A LAS BASES LICITACION PÚBLICA N° 001-2005-UNJBG "Adquisición de Equipos de Laboratorios y Gabinetes de la UNJBG"

I.-EMPRESA ENERQUIMICA

1.- Consulta:

En el grupo III Equipos e instrumentos de Laboratorio. Podría participar solo por los ítems: 17, 23, 36, 37, 70,73, 75; o es necesario participar por todo el grupo para ser aceptado.

Respuesta:

Si, se puede participar en los ítems individualmente no necesariamente por rubro completo.
II.-EMPRESA REACTIVO PARA ANALISIS SAC.

2.- Consulta: 

FACM

Rubro III, Ítem 17 Espectrofotómetro UV Visible rango de longitud de onda 190 a 1100 nm. ¿Podrían indicar especificaciones tales como?

Rango de longitud de onda 190 a 1100 nm. En caso de ser UV/VIS o 325 a 1100 en aso de ser VIS.

El termino de resolución se refiere legibilidad?

Aceptarán rango de transmitancia 0 a 125%?

Respuesta:

Si, se acepta sugerencia por rango de longitud de onda 325 a 1100.

3.- Consulta:

OLAB

Rubro III, Ítem 52 Viales para autosampler ámbar 1.5ml.,  1000  unidades.

Rubro III, Ítem 53 Viales para autosampler 1.5ml., 1000 unidades.

¿Indicar modelo del equipo?

¿Indicar modelo del equipo?

Respuesta:

Para cromatografía liquida (HPLC)
Para cromatografía liquida (HPLC)
4.- Consulta:

OLAB

Rubro III, Ítem 50 Tapa rosca para vial, 1000 unidades. ¿Indicar tipo de frasco vial, capacidad y modelo del equipo. Además material de la tapa?
Respuesta:

Tipo de frasco
: Vidrio
Material
: Polipropileno

Para cromatografía liquida HPLC
5.- Consulta:

FAIP

Rubro III, Ítem 36 Espectrofotómetro UV Visible Aproximación - 1nm. ¿Qué se entiende por el término aproximación?

¿Podrían indicar especificaciones tales como?

Exactitud

Reproducibilidad

Control local o desde PC

Display LCD o solo PC

Impresora incorporada o externa

Ancho de banda 2 nm.

Salida a PC y/o impresora

Respuesta:

Exactitud


:
De la longitud de onda ( 0.5nm.

Reproducibilidad

:
De la longitud de onda ( 0.02nm.

Control local o desde PC
:
Control local

Display LCD o solo PC
:
Display LCD

Impresora incorporada o externa: Incorporada

Ancho de banda 2 nm.
:
2 nm.


Salida a PC y/o impresora
:
Ambas

III.-EMPRESA REFRIGERACION OLIVEROS SRL.

6.- Consulta:

Se debe entender por ITEM, a cada equipo conformante de un determinado Rubro, ejemplo: RUBRO IV - EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS / ITEM AA: CONGELADORA, siendo esto así se entiende que el postor podar presentarse a solo algunos equipo o ITEMS de cada rubro o grupo?

Respuesta:

Si se podrá presentar por cada ítem no necesariamente por rubro.
IV.-EMPRESA ELECTROVAC EIRL.

7.- Consulta:

FACI

Rubro VI, ítem 9 y 10.  Según Reglamento, en las especificaciones, no se debe de indicar Modelo ni Marca. En sus especificaciones ustedes indican Modelo HM303-6 y Marca USB. Consultamos al Comité, si se acepta Equipos con tecnología mas avanzada.

Respuesta:

Se  retirará el modelo y marca en la integración a las bases. Se acepta equipos con tecnología avanzada. 

V.-EMPRESA SURGIMED SRL.

8.- Consulta:

FAEN

Rubro I, ítem 2, Balanza Pediátrica ¿Se puede participar con una Balanza Pediátrica digital graduado en Kg. y Gr?

Respuesta: 

Si, se puede participar.

9.- Consulta:

FACM

Rubro I, ítem 7, Motor de al velocidad ¿Se puede participar con un motor que tenga toma de corriente 220V, 50/60HG?

Respuesta:

Si, se acepta el rango 220V, 50/60 HG.

10.- Consulta:

FACM

Rubro I, ítem 14, Electrocardiógrafo ¿Se puede participar con una batería que tenga un tiempo de operación o autonomía de 1 a 2 horas?

Respuesta:

Se mantiene batería autónoma superior a 2 horas.

11.- Consulta:

FACM

Rubro I, ítem 16, Estufa de Esterilización, ¿Se puede ofertar un equipo con una capacidad que sea (=80 litros?

Respuesta:

Si, se acepta capacidad (= 80 litros.

12.- Consulta:

FACE

Rubro III, ítem 7 Agitadores ¿Se puede participar con un equipo que tenga capacidad para 09 matraces de 250 ml.?

Respuesta:

Si, se puede participar.

13.- Consulta:

FACE

Rubro III, ítem 14 ¿Podrían eliminar esta especificación donde solicitan con un modelo específico?

Respuesta:

Se eliminará  el modelo en la integración de las bases.

14.- Consulta:

FACE

Rubro III, ítem 16, Estufa de Esterilización, ¿Se podría participar con un equipo que posea un rango de control digital desde temperatura ambiente hasta 200°C?

Respuesta:

Si, se puede participar con este equipo.

15.- Consulta:

FACM

Rubro III, ítem 17 Espectrofotómetro UV Visible, ¿Se puede participar con un Espectrofotómetro que tenga las siguientes características?

Precisión de longitud de onda: (2nm.

Ancho de banda: 4nm

Rango de transmitancia: 0-125.0%T

Rango de absorbancia: 0-2.0 ABS

Rango de concentración: 0-1999C

Respuesta:

Si, se acepta las especificaciones.
16.- Consulta:

FACM

Rubro III, ítem 23, Incubadora ¿Se puede participar con un equipo que posea dimensiones aproximadas a las solicitadas?

Respuesta:

No se acepta dimensiones menores solo iguales o mayores.

17.- Consulta:

FCAG

Rubro III, ítem 25, Estereoscopio ¿Se puede participar con un equipo que posea dimensiones platina circular?

Respuesta:

Estoy de acuerdo con las características del estereoscopio con platina circular que menciona en la Licitación Publica N° 001-2005.

18.- Consulta:

FAIN

Rubro III, ítem 32, Estufa ¿Se puede ofertar un equipo con dimensiones aproximadas?

Respuesta:

Se detalla dos alternativas.

Dimensiones Exteriores
:
457 x 406 x 305 mm

(alt x anch x prof.)

Dimensiones Interiores
:
476 x 324 x 546 mm






(alt. X anch. X prof.)

Dimensiones Externas
:
860 x 650 x 760 mm






(alt x anch x prof)

Dimensiones Internas
:
560 x 490 x 430 mm






(alt x anch x prof)

19.- Consulta:

OLAB

Rubro III, ítem 44, Balanza Digital ¿Se puede participar con una balanza digital de 205 gr., con repetibilidad (0.2 mg.?

Respuesta:

No.
20.- Consulta:

FACI

Rubro III, ítem 60, Vortex ¿Podrían retirar el modelo en las especificaciones?

Respuesta:

Si se retirará el modelo en la integración a las bases.

21.- Consulta:

FACI

Rubro III, ítem 76, Centrifuga Universal Multipropósito, ¿Se puede participar con una centrifuga que posea un rango de velocidad regulable de 0-12000RPM?

Respuesta:

Si, se puede participar con una centrifuga que posea un rango de velocidad regulable de 0-12000RPM.

VI.-EMPRESA CORPORACION DIAGNOSTICA SAC.

22.- Consulta: 
FACE

El Comité Especial, con el concurso de los usuarios de los bienes, aceptara oculares de 10X/18 de campo y objetivos acromáticos por cuanto el objetivo, operatividad  y funcionalidad del bien no se ve afectado y la calidad del mismo seria superior, asimismo se permitirá la oferta de equipos de calidad y la mayor participación de postores?

Respuesta:

Se acepta oculares 10x/18 de campo y objetivos acromáticos.

23.- Consulta:
FCAG

Ítem 26.-El Comité Especial, con el concurso de los usuarios de los bienes, podría indicar si considerara las características sugeridas como especificaciones mínimas, toda vez que apuntan a la calidad del bien, su funcionalidad y operatividad?

Respuesta:

Si, las características solicitadas son las mínimas.
24.- Consulta:
FACM

Ítem 20.-El Comité Especial, con el concurso de los usuarios de los bienes, aceptará Microscopio con capacidad de adaptación a técnicas de campo oscuro y contraste de fases y con revolver cuádruple convencional inclinado hacia delante para así permitir la participación de mas postores que ofrecen tecnología de alta calidad y que supera lo solicitado?

Respuesta:

Si, se acepta sus características de alta calidad y tecnología.

25.- Consulta:
FACM

El Comité Especial podría aclarar que esto refiere a que el ajuste de dioptrías este en el ocular derecho y ocular izquierdo?

Respuesta:

Si se ajustara en ocular derecho y ocular izquierdo. 
26.- Consulta:
FCAG

Ítem 29.-Podría aclarar el comité que se ajuste se refiere a que se encuentre en ocular derecho e izquierdo?

Respuesta:

Si, en ambos oculares.

27.- Consulta:
FCAG

Ítem 29.-El Comité Especial, con el concurso de los usuarios del bien, podría indicar que se requiere el filtro azul por ser el que se adecua con las características técnicas solicitadas?

Respuesta:

Se mantiene la propuesta con ambos colores.

28.- Consulta:
FCAG

Ítem 29.-El Comité Especial, con el concurso  del área, aceptada distancia interpupilar de 52 a 74 mm. Considerando que tiene mayor rango en el limite inferior?

Respuesta:

Se acepta la consulta de la distancia interpupilar de 52 a 74 mm.

29.- Consulta:
FCAG

Ítem 29.-Podría indicar el Comité Especial si las características señaladas anteriormente serán consideradas como mínimo ya que son necesarias en un Microscopio para educación superior?

Respuesta:

Si, las características descritas son mínimas.
30.- Consulta:

El Comité Especial podría indicar en que lugar se llevara a cabo la presentación de propuestas?

Respuesta:

La presentación se llevara a cabo en la ciudad de Tacna, en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann sito en la Av. Miraflores S/N. 
VII.-KOSSODO SAC.

31.- Consulta:
FACE

Ítem 16.-Solicitan una estufa de 80 litros, sin embargo podemos ofrecerle una de 115 litros, al mismo precio referencial.

Solicitan reloj o tiempo incluido digital, se refiere a que la estufa tenga un temporizador.

Respuesta:

Se acepta la estufa de 115 litros, si la estufa deberá tener un temporizador.
32.- Consulta:
FACM

Ítem 19.-Solicitan un microscopio binocular para este ítem, sin embargo las especificaciones dadas se refiere a una centrifuga, ¿Podrían confirmar que es lo que desean?

Respuesta:

No corresponde a la base vigente.

44.-
Consulta:
FACM

Ítem 20.-Podrían confirmar que es lo que solicitan con esta característica: Rotator  inclinada de 60°. 

Respuesta:

No corresponde observación o consulta a bases vigente.

45.-
Consulta:
FCAG

Ítem 27.-La capacidad solicitada de 4 litros, ¿esta referida a que el destilador produzca 4L/H de agua destilada? 

Respuesta: 

Si esta referida a que el destilador de agua produzca 4L/H.

47.-
Consulta:
OLAB

Ítem 41.-Podemos ofrecer un neutralizador de gases con las siguientes características: La unidad SMS ha sido diseñada para la neutralización de los humos corrosivos y tóxicos desarrollados durante mineralizaciones oxidativas y otros procesos.

Respuesta:

No.
48.-
Consulta:
OLAB

Ítem 42. Ofrecemos un multiparametro con las siguientes características:
Respuesta:

Si.

49.-
Consulta:
OLAB

Ítem 43.-Que capacidad de producción de agua destilada debe tener el destilador?

Respuesta:

Una capacidad de producción de 4L/H.
50.-
Consulta:
FACI

Ítem 69.-La capacidad solicitada de 4 litros, ¿esta referida a que el destilador produzca 4L/H de Agua Destilada?

Respuesta

Si  el destilador que produzca 4L/H.

51.-
Consulta:
FACI

Ítem 70.-Podemos ofrecerles un peachimetro digital con  las siguientes características.

Respuesta:

Si se acepta el Ph con las características indicadas.
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